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T/SZAS 27—2020《充气膜结构病毒检测实验室建设指南》

团体标准第 1 号修改单

本修改单经深圳市标准化协会于 2026 年 10 月 19 日批

准，自 2026 年 10 月 19 日起实施。

T/SZAS 27—2020《充气膜结构病毒检测实验室建设指

南》团体标准修改内容如下：

一、规范性引用文件

1.将第 2 章 规范性引用文件中的“GB/T 19258 紫外线

杀菌灯”修改为“GB/T 19258.1 杀菌用紫外辐射源 第 1

部分:低气压汞蒸气放电灯”，并将 6.7.3 中“紫外消毒灯

应符合GB/T 19258 的要求”修改为“紫外消毒灯应符合 GB/T

19258.1 的要求”。

2.将第 2 章 规范性引用文件中的“GB 4793.1-2007”

修改为“GB 4793.1”，并对应修改 5.1 中的引用；“GB

19781-2005”修改为“GB 19781”；“GB/T 22576.1-2018”

修改为“GB/T 22576.1”；“GB 27421-2015”修改为“GB 27421”；

“GB/T 30989-2014”修改为“GB/T 30989”；“JGJ 91-2019”

修改为“JGJ 91”；“WS 233-2017”修改为“WS 233”，

并对应修改 6.6.1 中的引用；“WS/T 442-2024”修改为“WS/T

442”。

3.将第 2 章 规范性引用文件中的“YY 0569 II 级 生物

安全柜”修改为“GB 41918 生物安全柜”，并将 6.7.3 中
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的“g)II 级生物安全柜：应符合 YY 0569 的要求。”修改为

“g)II 级生物安全柜：应符合 GB 41918 的要求。”。

二、术语和定义

1.将引导语“GB 19489-2008、GB 19781-2005、GB/T

22576.1-2008、 GB 27421-2015、 GB/T 30989-2014、 JGJ

91-2019、WS 233-2017 、WS/T 442-2014 及 WS/T 589-2018

界定的术语和定义适用于本文件，为便于使用，以下重复列

出了 GB/T 22576-2008、GB/T 30989-2014 及 JGJ 91-2019

的某些术语和定义。”修改为“GB 19489—2008、GB 19781、

GB/T 22576.1、GB 27421、GB/T 30989、JGJ 91、WS 233、

WS/T 442 及 WS/T 589—2018 界定的以及下列术语和定义适

用于本文件。”

2.删除 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.10、

3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.17 界定的术语。


