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T/SZAS 41—2021《深孔板性能验证》团体标准

第 1 号修改单编制说明

一、修改原因和理由

T/SZAS 41—2021《深孔板性能验证》于 2021 年 11 月

02 日发布，2021 年 11 月 03 日实施。至今实施已 4 年，为

进一步规范深孔板性能验证，提升相关标准的适用性与科学

性，以增强深孔板产品质量控制与检测可靠性，促进生物实

验室耗材行业的健康发展。

二、修改单修订原则和主要内容

（一）修订原则

1.进一步规范深孔板性能验证；

2.进一步明确深孔板产品质量控制与检测可靠性；

3.保证标准执行的科学性、先进性、适用性和可操作性。

（二）主要内容

1.将规范性引用文件中GB/T 14233.1—2008 医用输液、

输血、注射器具检验方法 第 1 部分：化学分析方法修改为

GB/T 14233.1 医用输液、输血、注射器具检验方法 第 1 部

分：化学分析方法；将 6.12 重金属检测中浸提液按 GB/T

14233.1—2008 中 7.1 规定的方法进行修改为浸提液按 GB/T

14233.1 中 7.1 规定的方法进行。

理由：规范性引用文件 GB/T 14233.1—2008 已作废，
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修改规范性引用文件。


