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T/SZAS 42—2021《PCR 板性能验证》团体标准

第 1 号修改单

本修改单经深圳市标准化协会于 2026 年 10 月 19 日批

准，自 2026 年 10 月 19 日起实施。

T/SZAS 42—2021《PCR 板性能验证》团体标准修改内

容如下：

1.将规范性引用文件中GB/T 14233.1—2008 医用输液、

输血、注射器具检验方法 第 1 部分：化学分析方法修改为

GB/T 14233.1 医用输液、输血、注射器具检验方法 第 1 部

分：化学分析方法；将 6.12 重金属检测中浸提液按 GB/T

14233.1—2008 中 7.1 规定的方法进行修改为浸提液按 GB/T

14233.1 中 7.1 规定的方法进行。


